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Orthosis for stabilising and 
supporting the lumbar spine, with 
malleable reinforced stays
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LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

Tukiliivit stabiloimaan lannerankaa ja rintarangan alaosaa. 

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinnällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu 
EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden 
tarkoituksena on varmistaa lääkinnällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

MATERIAALIEN TUOTEMERKIT
Velcro® on Velcro Industries B.V.:n rekisteröity tavaramerkki

TURVALLISUUSVAROTOIMET 
Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kyhmyjä. 
Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristeelta vältytään eikä tuotteen alaisiin hermoihin 
ja verisuoniin kohdistu liiallista puristetta. Lisäksi suosittelemme aluvaatteen käyttämistä suoran ihokosketuksen 
välttämiseksi. Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimittaneen apuvälineammattilaisen 
puoleen. Lue tuoteseloste huolellisesti tuote-etiketistä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi avotulen tai voimakkaiden 
magneettikenttien läheisyydessä. Älä levitä suoraan kosketuksiin avoimien haavojen kanssa.

VAROITUKSET
On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitettyihin käyttöaiheisiin, 
ja jonka apuvälinealan ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttömukavuuden ja 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkärin, 
fysioterapeutin tai apuvälineteknikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuut raukeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai 
sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu raukeaa, 
mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkäihoisilla 
henkilöillä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa 
tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos kyseessä on erityisen vakava haitta, ilmoita tapahtumasta tuotteen 
valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia 
komponentteja käytetään oikein.

TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO
 Ei saa käyttää valkaisuaineita.  Ei kemiallista pesua. 
 Ei saa silittää.    Ei saa rumpukuivata.
 Pesuohje: Kiinnitä tarrat huolellisesti pesun ajaksi. Pese tukiliivi erikseen. Pese käsin tai pesukoneessa miedolla
 pesuaineella hienopesuohjelmalla max 30°C lämpötilassa. 
Älä kuivata tuotetta lämmönlähteiden lähellä.

INDIKAATIOT
•  Noidannuoli
•  Iskias ja lannerangan cruralgia
•  Nivelrikko ja lannerangan kiputilat
•  Lievät ristiselän alueen vammat ja paravertebraalilihasten kontraktuurat 
•  Leikkauksen jälkeinen tuenta
•  Lannenikamien kasaanpainumismurtumat 
•  Processus tranversuksien murtumat
Vain malli 1322 - 1354 - 1622 - 1654: 
•  Rappeuttava lannerangan skolioosi 
•  Spondyloosi tai spondyloosi/listeesi

KONTRAINDIKAATIOT
Ei tunnettuja kontraindikaatioita 

OMINAISUUDET JA MATERIAALI
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
•  Joustavien hihnojen ja lenkkien muodostama kiristysmekanismi auttaa kohdistamaan tuen tarkasti mahdollistaen 

täydellisen stabilisaation
•  Takana neljä taskua, joissa olevat itsemuotoutuvat joustavat tukilastat voidaan korvata jäykillä vahvistetuilla 

tukilastoilla (lisävaruste) 
•  Velcro® tarrakiinnitys edessä 
•  Yksilöllisesti muotoiltavissa potilaan mukaan
REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Selkäpuolella kaistale maksimaalisesti hengittävää verkkomateriaalia
•  Päämateriaali valmistettu puuvillasta, jossa hieman mukana elastaania 
REF. 1322 - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Materiaali puuvillaa, jossa mukana vähän elastaania
REF. 1321 - 1353: 
•  Kiinnitystä helpottavat taskut sormille
•  Muotoilu parantaa käyttömukavuutta ja tuen paikallaanpysymistä
•  Kestävät reunat
•  4 taskua tukipuille, jotka voidaan asettaa tuen lisäämiseksi
•  Elastisilla lisäremmeillä tuen määrää voidaan säädellä ja suunnata halutulla tavalla
•  Lisäremmit kulkevat solkien läpi ja helpottavat tuen käyttöä
•  Edessä isompi tarrakiinnitys
•  Materiaali sisältää pieniä määriä elastaania
•  Yksilöllisesti muotoiltavissa

TUEN PUKEMINEN
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Avaa korsetti ja kiinnitä Velcro® tarrat väliaikaisesti korsetin sivuilla oleviin nauhoihin (kuva A). Käännä tuki niin että 

sen sisäpuolen pesulappu on ylhäällä.
2  Pue korsetti ja sulje edessä Velcro® tarrakiinnitys (kuva B). Varmista että sulkemiskohta on täsmälleen keskellä.
3  Kiristä ensin alimmaiset lisäkiristimet ja kiinnitä etukappaleeseen (kuva C).
4  Kiristä sitten ylemmät lisäkiristimet ja kiinnitä etukappaleeseen (kuva D).

REF. 1321 - 1353
1  Avaa ortoosi ja kiinnitä lisäremmit väliaikaisesti sivuilla oleviin kapeisiin tarroihin. Aseta tuki siten, että se asettuu 

lantion ja rintalastan alaosan puoleen väliin (kuva E).
2  Aseta oikealla puolella oleva lantiohihna Velcro® -tarranauhan päälle. Aseta sormet tuessa olevaan taskuun ja venytä 

tukea sopivasti (kuva F).
3  Kiinnitä lantiohihna (kuva G).
4  Kiristä ortoosin alemmat lisäremmit ja aseta ne päällekkäin lantion korkeudelle (kuva H-I).
5  Kiristä ylemmät lisäremmit samalla tavalla ja valitse haluamasi korkeus: 
 a) päällekkäin alempien lisäremmien kanssa (kuva L); 
 b) Alempien lisäremmien yläpuolelle. Saadaksesi optimaalisen tukevuuden taivuta tuen jäykkiä tukirankoja vartalon 

muodon mukaisesti ja aseta ne niille tarkoitettuihin taskuihin tuen takaosassa.

Dla optymalnej stabilizacji należy uformować odpowiedniio dołączone do produktu sztywne szyny i włóżyć je do 
specjalnych kieszeni na plecach.

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä 
tarpeen mukaan.
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DE  – Die in diesem Dokument vorhandenen Beschreibungen und Bilder dienen nur zur 
Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behält sich das Recht vor, 
Änderungen entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen.

EN – The descriptions and images in this document are for illustrative and commercial purposes only.  
Orthoservice reserves the right to make modifications without prior notice based on their needs. 

FR  – Les descriptions et les images contenues dans ce document sont présentées à titre d’exemple et à 
des fins commerciales. La société Orthoservice se réserve le droit de les modifier selon ses besoins

RU  – Описания и изображения, представленные в этом документе носят рекомендательный 
и коммерческий  характер. Компания Ортосервис оставляет за собой право при 
необходимости вносить изменения.

PL – Opisy i obrazy w tym dokumencie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i handlowych. Firma 
Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji zgodnie z ich potrzebami.

IT  – Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e 
commerciale. L’azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.
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LÆS VENLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

Ortose til at stabilisere og støtte rygraden

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er 
fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse 
med ovennævnte bekendtgørelse. De er lavet for at sikre tilstrækkelig og sikker anvendelse af dette medicintekniske produkt. 

VAREMÆRKE AF MATERIALER 
Velcro® er et registreret varemærke tilhørende Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke påføres på nogen kropsdel, som har sår, er hævet eller har bylder. Det 
anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende 
nerver og/eller blodkar. Derudover anbefaler vi at bruge et underlag for at undgå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvivl om, 
hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Læs materialesammensætningen 
på indersiden af produktets etiket nøje. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i nærheden af åben ild eller stærke 
elektromagnetiske felter. Må ikke påføres ved direkte kontakt med åbne sår.

ADVARSEL
Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af 
en læge eller fysioterapeut og anvendes af ortopædteknikere i overensstemmelse med brugerens behov. For at sikre 
effektivitet, tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du må ikke ændre de indstillinger, 
der er foretaget af en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af forkert brug 
eller tilpasning. Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmæssigt, fraskriver producenten 
sig ethvert ansvar for reglerne for medicintekniske produkter. 
For overfølsomme personer kan direkte kontakt med huden forårsage rødme og irritation. Hvis der opstår smerte, hævelse, 
bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgående kontakte din læge, og ved specielt alvorlige problemer skal 
sagen rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af dette ortopædtekniske produkt er kun 
garanteret, når alle komponenter anvendes korrekt.

VEDLIGEHOLDELSE
  Må ikke bleges Må ikke tørvask
  Må ikke stryges Må ikke tørretumbles
  Vaskeanvisning. Håndvaskes i lunkent vand (30°C) med et mildt vaskemiddel. 
  Lad tørre væk fra direkte varmekilder

Genbrug produktet og dets dele på ansvarlig vis. 

INDIKATIONER
•  Lumbago
•  Lumbago-iskias og smerte i cruralnerven
•  Spondylartrose og lænderygsdiskopatier
•  Let traume mod den lumbosakrale hvirvel og paravertebrale lænderyg
•  Post-operativ periode
•  Resultat af afslapning af lændesmerter
•  Behandling af fraktur af tværgående processer
Kun REF 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Degenerativ skoliose i lænden
•  Spondylose med eller uden vertebral listhesis

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendes i øjeblikket

EGENSKABER OG MATERIALER
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
•  Justerbart system med elastiske bånd og løkker for et målrettet tryk og perfekt stabilisering
•  4 lommer bagtil til indsætning af stabile, forstærkende skinner (tillæg) til at erstatte de eksisterende
•  Skulderrem med polstring
•  Velcro®-fiksering foran
REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
•  Indlæg bagerst af korslagt materiale for maksimal gennemtrængelighed, 
•  Hovedmateriale af bomuld med en lille smule elastan.
REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
•  Materiale af bomuld med en lille smule elastan.
REF. 1321 - 1353: 
•  Ydre Velcro®-lukning med medfølgende lomme.
•  Specielt designet til at understøtte komfort og anvendelse. 
•  Trinsikre sømme
•  4 lommer bagtil til indsætning af stabile, forstærkende skinner (tillæg) til at erstatte de eksisterende
•  Justerbart system med elastiske bånd for et målrettet tryk og perfekt stabilisering. Trækbånd med løkker for støtte og 

nem anvendelse. 
•  Velcro®-fiksering foran
•  Materiale fremstillet af bomuld med en mindre mængde elastan. Individuelt justerbar efter patientens forudsætninger.

ANVENDELSESVEJLEDNING 
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1 Åbn korsettet og fiksér provisorisk Velcro®-båndet på siden (fig A) Positionér støtten på en sådan måde, at etiketten 

ikke er placeret opad. 
2  Påfør støtten, og anvend den mellemste del af Velcro®-lukningen for at fiksere den sikkert (fig. B). Sørg for, at 

lukningen er præcist centreret. 
3 Spænd støtten langsomt ved at lukke den nedre del af Velcro®-båndet mod frontens remme (fig. C).
4 Sørg derefter for at sikre de øverste remme til de forreste Velcro®-bånd. (fig. D)  

REF. 1321 - 1353
1 Åbn korsettet og fiksér midlertidigt Velcro®-båndet på siden. Placér støtten så det centrale Velcro®-bånd er 

positioneret mellem bryst- og kønsbenet. (fig. A)
2 Træk sidebåndet til højre over hoften til den relevante Velcro®-lukning. For at gøre dette skal du føre fingrene ind i den 

medfølgende lomme (øvre løkke) og skabe den passende spænding (fig. B)
3 Afslut ved at sikre sidebåndet over hoften (nedre løkke) (fig. C)
4 Stram derefter korsettet og fastgør de nedre spænderemme, det ene over det andet (venstre over højre eller vice versa) 

på niveau med kønsbenet (fig. D-E).
5 Fastgør de øvre spænderemme på samme måde (venstre over højre eller vice versa) og vælg den ønskede højde: 
 a) Overlapning med de nedre spænderemme (fig. F);
 b) Oven på de nedre spænderemme.

For at sikre optimal stabilisering skal du forme de medfølgende stive skinner og skubbe dem ned i lommerne på 
bagsiden.

-  Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formål. 
 Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel efter behov.

VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM

Ortos för stabilisera och stödja ryggraden 

DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMELSE 
Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt är en medicinteknisk klass 1 produkt som 
har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna har utformats i linje med ovan nämnda 
förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt. 

VARUMÄRKE AV MATERIAL
Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdel som har sår, svullnad eller bölder. 
Det rekommenderas att inte spänna produkten för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av 
underliggande nerver och/eller blodkärl. Ytterligare så rekommenderar vi att använda ett underplagg för att undvika direkt 
hudkontakt. Vid tveksamheter om hur produkten skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Läs 
materialkompositionen på insidan av produktens etikett noggrant. Vi rekommenderar att inte använda produkten i närhet 
av öppen eld eller starka elektromagnetiska fält. Applicera inte vid direktkontakt med öppna sår.

VARNING
Det rekommenderas att denna produkt, som är konstruerad för specifika indikationer enligt nedan förskrivs av en doktor 
eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med användarens behov. För att säkerställa effektivitet, 
tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utföras med yttersta omsorg. Ändra inte inställningarna utförda av läkare, 
sjukgymnast eller ortopedtekniker. 
Tillverkarens ansvar förfaller vid olämplig användning eller anpassning. Ortosen skall endast användas av en användare. 
Om ortosen används opassande, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter. För 
hyperkänsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation. 
Om det uppstår smärta, svullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella 
allvarliga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska 
produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt. 

SKÖTSELRÅD
  Får inte blekas Ingen kemtvätt
  Får inte strykas  Ingen torktumling
  Tvättråd. Handtvätt i ljummet vatten (30°C) med ett milt tvättmedel. Låt torka bortom direkta värmekällor.
     
Återvinn produkten och dess delar ansvarsfullt.

INDIKATIONER
•  Lumbago
•  Ischias Lumbago och smärta i crural nerven
•  Spondylartros och ländryggsdiskopatier
•  Lätt trauma mot lumbosakrala kolumnen och paravertebrala ländryggen
•  Post-operativ period
•  Resultat av avslappning av ländryggskotor
•  Behandling av fraktur av tvärgående processer
Endast REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353: 
•  Degenerativ ländryggskolios
•  Spondylos med eller utan vertebral listhesis

KONTAINDIKATIONER
Inga kända för tillfället 

EGENSKAPER OCH MATERIAL
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
•  Dragsystem med elastiska band och öglor, för riktad tryck och perfekt stabilisering
•  4 bakre fickor för isättning av stabila förstärkta skenor (tillägg) för att ersätta de befintliga
•  Axelband med polstring
•  Velcro® fixering framtill 
REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
•  Bakre inlägg av korslagt material för maximal genomtränglighet, 
•  Huvudmaterial av bomull med en liten mängd elastane. 
REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
•  Material av bomull med en lite mängd elastane.
REF. 1321 - 1353 
•  Yttre Velcro® förslutning med medföljande ficka.
•  Speciellt formad för att stödja komfort och anvädning. 
•  Stegsäkra fållar
•  4 bakre fickor för isättning av stabila förstärkta skenor (tillägg) för att ersätta de befintliga
•  Dragsystem med elastiska band för riktad tryck och perfekt stabilisering. Dragband med öglor för stöd och förenklad 

anvädning. 
•  Velcro® fixering framtill
•  Material tillverkat av bomull med en mindre mängd elastane. Individuellt anassningsbart efter patientens 

förutsättningar.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER 
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1 Öppna upp korsetten och provisoriskt fixera Velcro® banden på sidan (fig. A) Positionera stödet på ett sådant sätt så
 att den inte etiketten är placerad uppåt. 
2 Applicera stödet och använd den mellersta delen av Velcro® stängningen för säkert fixera (fig. B) Säkertäll att
 stängningen är exakt centrerad. 
3 Spänn stödet långsamt genom att stänga den lägre Velcro® bandet mot frontens remsor (fig. C) 
4 Säkra sedan de övre bandet till de främre Velcro® remsorna. (fig. D) 

REF. 1321 - 1353 
1 Öppna upp korsetten och fixera provisoriskt Velcro banden på sidan. Placera stödet så att det centrala Velcro bandet är  
 positionerat mellan bröst- och blygdbenet. (fig. A)
2 Vägled sidobandet till höger över höften till den avsedda Velcro stängningen. För att göra detta, för in fingrarna i den
 medföljande fickan (övre öglan) och skapa den lämpliga späningen (fig. B)
3 Sluför att säkra upp sidobandet över höften (nedre öglan) (fig. C)
4 Dra sedan åt korsetten och fäst de nedre spännremmarna, det ena över det andra (vänster över höger, eller vice versa) i
 höjd med blygdbenet (fig. D-E).
5  Fäst de övre spännremmarna på samma sätt (vänster över höger eller vice versa) och välj önskad höjd: 
 a) Överlappning med de nedre spännremmarna (fig. F);
 b) Ovanpå de nedre spännremmarna.

För att säkerställa optimal stabilisering, forma de styva skenorna som tillhandahålls och skjut ned dem i fickorna på 
baksidan.

-  Beskrivningar och bilder i detta dokument är endast illustrativa och för kommersiellt syfte. 
 Orthoservice förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande baserat på behov.

VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Ortose for å stabilisere og støtte ryggraden

SAMSVARSERKLÆRING
Som produsent erklærer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, 
produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte 
forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet. 

MERKING AV MATERIALER
Velcro® er e registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Vi anbefaler at dette produktet ikke påføres på noen kroppsdel som er rammet av sår, hevelser eller kuler, på grunn 
av trykket produktet skaper. Det anbefales å ikke stramme produktet for hardt for å unngå overdrevent lokalt trykk og 
kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Vi anbefaler i tillegg å bruke undertøy for å unngå direkte hudkontakt. 
Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les materialets 
sammensetning på innsiden av produktetiketten nøye. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen ild eller 
sterke elektromagnetiske felt. Ikke påfør ved direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSLER
Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege 
eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukerens behov. 
For å sikre effektivitet, toleranse og riktig funksjon må påføringen utføres med største forsiktighet. Ikke endre på 
innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk 
eller tilpassing. Ortosen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg 
alt ansvar for reglene for medisintekniske produkter. 
For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og irritasjon. Skulle det oppstå smerte, hevelse, kuler 
eller andre reaksjoner, må du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer må du også rapportere 
forholdet til produsenten og til relevant myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert når alle 
komponentene brukes riktig.

PLEIEINSTRUKSJONER
  Skal ikke blekes Tåler ikke kjemisk rens
  Skal ikke strykes Skal ikke tørketromles
  Vaskeinstruksjoner Fôr: Håndvaskes i lunkent vann (30 °C) med et mildt vaskemiddel.  
  La det tørke langt unna direkte varmekilder

Resirkuler produktet og dets deler ansvarlig. 

INDIKASJONER
•  Lumbago
•  Isjias, lumbago og smerter i kruralnerven
•  Spondylartrose og lumbal diskopati
•  Lett traume i lumbosakrale ryggvirvler og paravertebral korsrygg
•  Postoperativ periode
•  Resultat av avslapning av lendevirvler
•  Behandling av brudd i tverrgående prosesser
Bare REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Degenerativ skoliose i korsryggen
•  Spondylose med eller uten vertebral listese

KONTRAINDIKASJONER
Ingen kjente på nåværende tidspunkt 

EGENSKAPER OG MATERIALE
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
•  Trekksystem med elastikk og sløyfer for rettet trykk og perfekt stabilisering
•  4 baklommer for innsetting av stabile, forsterkede skinner (kjøpes til) for å erstatte de inkluderte
•  Skulderstropper med polstring
•  Velcro®-fiksering foran 
REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
•  Bakre innlegg av krysslagt materiale for maksimal permeabilitet, 
•  Hovedmateriale av bomull med en liten mengde elastan. 
REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
•  Bomullsmateriale med en liten mengde elastan.
REF. 1321 - 1353 
•  Ytre Velcro®-lukking med inkludert lomme.
•  Spesielt formet for å støtte komfort og bruk. 
•  Trinnsikre falder
•  4 baklommer for innsetting av stabile, forsterkede skinner (kjøpes til) for å erstatte de inkluderte
•  Trekksystem med elastiske bånd for rettet trykk og perfekt stabilisering. Stropp med løkker for støtte og forenklet bruk. 
•  Velcro®-fiksering foran
•  Materiale laget av bomull med en liten mengde elastan. Kan tilpasses individuelt etter pasientens forutsetninger.

BRUKSANVISNING FOR APPLIKASJON 
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1 Åpne korsettet og fest Velcro®-stroppene midlertidig på siden (fig A) Plasser støtten slik at etiketten ikke plasseres
 oppover. 
2 Ta på støtten og bruk den midterste delen av Velcro®-lukningen for å feste sikkert (fig. B). Sørg for at lukningen er
 nøyaktig sentrert. 
3 Stram støtten sakte ved å lukke den nedre Velcro®-stroppen mot frontremsene (fig. C)
4 Fest deretter de øvre stroppene til de fremre Velcro®-remsene. (fig. D) 

REF. 1321 - 1353 
1 Åpne korsettet og fest borrelåsstroppene midlertidig på siden. Plasser støtten slik at den sentrale borrelåsstroppen er
 plassert mellom brystbenet og det fremre bekkenbenet. (fig. A)
2 Før sidestroppen til høyre over hoften til den tiltenkte borrelåslukkingen. For å gjøre dette, stikk fingrene inn i den
 medfølgende lommen (øvre sløyfen) og lag et passende strekk (fig. B)
3 Avslutt med å feste sidestroppen over hoften (nedre sløyfe) (fig. C)
4 Stram deretter korsettet og fest de nedre stroppene, den ene over den andre (venstre over høyre, eller omvendt) i
 høyden til bekkenet (fig. D-E).
5  Fest de øvre spennestroppene på samme måte (venstre over høyre eller omvendt) og velg ønsket høyde: 
 a) Overlapp de nedre spennestroppene (fig. F);
 b) På toppen av de nedre spennstroppene.

For å sikre optimal stabilisering, form de stive skinnene som følger med og skyv dem inn i lommene på baksiden.

-  Beskrivelsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. 
 Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov. 
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DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN BITTE DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

Orthopädisches Mieder zum Stützen und Entlasten der Lendenwirbelsäule, mit 
modellierbaren Verstärkungsstäbenh

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende 
Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt 
wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den 
ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, 
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, 
lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. 
Es ist ratsam, ein Kleidungsstück zu tragen, das den direkten Kontakt mit der Haut vermeidet. Bei Bedenken zur Anwendung 
des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenetikett 
mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen 
oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

HINWEISE
Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder 
Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst 
wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt 
durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung 
verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese 
ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß 
der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder 
Reizungen kommen. Bei Auftreten von  Schmerzen, Schwellungen, Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort 
an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde 
in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten 
verwendet werden.

ENTRETIEN
  Nicht bleichen  Keine chemische Reinigung
  Nicht bügeln  Nicht im Trockner trocknen
  Waschanweisung: Handwäsche bis 30° C mit neutraler Seife, nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen.
Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen

ZWECKBESTIMMUNG 
Das SAT ist ausschließlich für die orthetische Versorgung der lumbalen und lumbosakralen Wirbelsäule einzusetzen. 
Einsatzbereich ist die lumbale und lumbosakrale Wirbelsäule.

MATERIALIEN 
Grundmaterial: Baumwolle mit Elastan;
Elastische Gurte: Polyamid, Elastan, Polyester; 
Klettverschlüsse: Polyamid;
Netzgewebe: Polyester.

INDIKATIONEN
•  Lumbalgie, Lumboischialgie und Lumbokruralgie
•  Spondylarthrose und lumbare Diskopatien
•  Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
•  Postoperative Behandlung
•  Sinterung der Lendenwirbelsäule
•  Bruch-Behandlung bei transversalem Prozess
Nur REF.1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Degenerative lumbare Skoliose
•  Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt 

EIGENSCHAFTEN
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  System elastischer Zugbändern und Umlenkschlaufen zur gezielten Druckausübung und perfekten Stabilisierung
•  4 rückseitige Führungen für die Einführung von verstärkten steifenStäben (optional) anstelle der mitgelieferten Stäbe
•  Schulterträger mit Achselpolstern
•  Klettverschluss auf der Vorderseite
•  Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten
REF.1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Einsatz auf der Rückseite aus Netzgewebe für höchste Atmungsaktivität
•  Hauptgewebe aus Baumwolle mit geringem Elastan-Anteil
REF.1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Gewebe aus Baumwolle mit geringem Elastan-Anteil
REF.1321 - 1353:
•  Seitlicher Klettverschluss mit zusätzlicher Tasche
•  Spezielle Formgebung zur Erhöhung des Tragekomfort und des Halts
•  Maschenfester Rand
•  4 rückseitige Führungen für die Einführung von verstärkten steifenStäben (optional) anstelle der mitgelieferten Stäbe
•  System breiter elastischer Zugbänder für eine gezielte Druckausübung und perfekte Stabilisierung
•  Zugbänder mit Umlenkschlaufen gewährleisten Halt und Passgenauigkeit
•  Klettverschluss auf der Vorderseite
•  Gewebe aus Baumwolle mit geringem Elastan-Anteil
•  Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten

ANLEGEN
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Die Orthese öffnen und die Klettbänder an den seitlich verlaufenden Streifen provisorisch befestigen (Abb. A). Die 

Stütze so anlegen, dass das Innenetikett nach oben zeigt.
2  Die Stütze anlegen und mit dem mittleren Klettverschluss gut fixieren (Abb. B). Sicherstellen, dass der Verschluss 

genau in der Mitte liegt.
3  Die Orthese langsam festziehen, indem die unteren Klettbänder auf dem vorderen Klettstreifen befestigt werden (Abb. C).
4  Anschließend die oberen Bänder auf dem vorderen Klettstreifen befestigen (Abb. D).

REF. 1321 - 1353
1  Die Orthese öffnen und die Klettbänder an den seitlich verlaufenden Streifen provisorisch befestigen. Die Stütze so 

anlegen, dass der zentrale Klettstreifen genau zwischen Sternum und Schambein zentriert ist (Abb. E).
2  Das seitliche Hüftband auf der rechten Seite des Ortheses über den dafür vorgesehenen Klettverschluss führen, hierzu 

die Finger in die Begleittaschen (obere Lasche) einführen und eine angemessene Spannung herstellen (Abb. F).
3  Das Befestigen des seitlichen Hüftbandes (untere Lasche) vollenden (Abb. G).
4  Anschließend das Korsett festziehen und die unteren elastischen Zugbänder, eines über dem anderen (linkes auf 

rechtes, oder umgekehrt) auf Höhe des Schambeins befestigen (Abb. H-I).
5  Die oberen Zugbänder auf die gleiche Art und Weise befestigen (linkes auf rechtes, oder umgekehrt) und die 

gewünschte Höhe wählen:
 a) überlappend mit den unteren Zugbändern (Abb. L)
 b) oberhalb der unteren Spannbänder

Für optimale Stabilisierung die beiliegenden starren Stäbe modellieren und in die entsprechenden 
Röhren am Rückenteil stecken.

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Busto ortopedico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con 
stecche di rinforzo modellabili

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico 
è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni 
sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo 
adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V. 

PRECAUZIONI D’USO 
Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o 
tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva 
o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. 
È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di 
applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione 
del prodotto sull’etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi 
elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE
E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da 
un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l’efficacia, la 
tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l’applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare 
assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante 
decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. 
L’ortesi è fatta per l’utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base 
a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe 
causare rossori o irritazioni. 
In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al 
proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all’autorità competente del proprio Stato. 
L’efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l’utilizzo di tutte le sue componenti

MANUTENZIONE
  Non candeggiare  Pulizia chimica non consentita
  Non stirare  Non asciugare in asciugatrice
  Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30° C con detergente neutro. 
  Far asciugare lontano da fonti di calore.
Non disperdere nell’ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

INDICAZIONI
• Lombalgie
•  Lombosciatalgie e lombocruralgie
•  Spondiloartrosi e discopatie lombari
•  Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
•  Decorso postoperatorio
•  Esiti di cedimenti vertebrali lombari
•  Trattamento della frattura dei processi trasversi
Solo REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Scoliosi degenerativa lombare
•  Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta 

CARATTERISTICHE E MATERIALI
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
•  4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle in dotazione
•  Spalline con ascellari imbottiti
•  Chiusura anteriore a Velcro®

•  Adattabile individualmente alla patologia del paziente
REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
•  Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elastan
REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Tessuto in cotone con una minima percentuale di elastan
REF. 1321 - 1353:
•  Chiusura laterale a Velcro® con tasca di accompagnamento
•  Sagomatura speciale per favorire comfort e aderenza
•  Bordatura indemagliabile
•  4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle in dotazione
•  Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
•  Tiranti con verricelli, per il sostegno e la vestibilità
•  Chiusura anteriore a Velcro®

•  Tessuto in cotone con una minima percentuale di elastan
•  Adattabile individualmente alla patologia del paziente

APPLICAZIONE
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in Velcro® sulle bande laterali (fig. A). Posizionare il busto in modo 

che l’etichetta interna sia rivolta verso l’alto.
2  Indossare busto fissandolo bene con la chiusura a Velcro® centrale (fig. B). Assicurarsi che la chiusura sia ben 

centrata.
3  Iniziare a stringere il busto agganciando i cinturini bassi sulla banda velcrabile anteriore (fig. C).
4  Agganciare successivamente i cinturini alti sulla banda velcrabile anteriore (fig. D).

REF. 1321 - 1353
1  Aprire il busto e fissare provvisoriamente i tiranti elastici sulle bande laterali. Posizionare il busto in modo che la 

striscia centrale in Velcro® sia esattamente centrata tra lo sterno e il pube (fig. E).
2  Portare la banda laterale destra del busto sull’apposito Velcro® di chiusura, infilando le dita nella tasca di 

accompagnamento (aletta superiore) ed esercitando la giusta forza di trazione (fig. F).
3  Terminare il fissaggio della banda laterale (aletta inferiore) (fig. G).
4  Stringere il busto agganciando i tiranti elastici inferiori l’uno sull’altro (destro su sinistro o viceversa) a livello del pube 

(fig. H–I).
5  Agganciare i tiranti alti con la stessa modalità (destro su sinistro o viceversa) scegliendo l’altezza desiderata:
 a) sovrapposti ai tiranti inferiori (fig. L).
 b) al di sopra dei tiranti inferiori.

Per una ottimale stabilizzazione, modellare le stecche rigide in dotazione e inserirle nelle apposite tasche presenti nella 
parte dorsale.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Orthosis for stabilising and supporting the lumbar spine, with malleable 
reinforced stays

DECLARATION OF CONFORMITY
As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that 
has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been 
drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the 
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS 
We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts.  
It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression 
of underlying nerves and/or blood vessels. 
Furthermore, we recommend wearing a garment to avoid direct contact with the skin. If in doubt on how to apply the device, 
contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. 
Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free 
flames or strong electromagneticfields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS
It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a 
physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure 
effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care.  Never alter the 
adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall 
lapse in case of inappropriate use or adaptation. 
The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer 
declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact 
with the skin may cause redness and irritation. 
In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a 
particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The 
effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

MAINTENANCE
  Do not bleach  No chemical cleaning
  Do not iron  Do not tumble-dry
  Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap.
  Dry away from heat sources.
Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS
•  Lumbalgia
•  Sciatic lumbalgia and lumbar cruralgia
•  Spondylarthrosis and lumbar discopathies
•  Slight traumas to the lumbosacral column and paravertebral lumbar contractures
•  Post-operative recovery
•  After-effects of stable compression fractures of lumbar vertebrae
•  Treatment of fracture of transverse processes
Only REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Degenerative lumbar scoliosis
•  Spondylosis with or without vertebral listhesis

CONTRAINDICATIONS
Currently no known 

CHARACTERISTICS AND MATERIALS
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  Traction system with elastic straps and loops, for targeted pressure and perfect stabilisation
•  4 linear back pockets allow the insertion of optional rigid reinforced stays as a replacement of the ones provided
•  Shoulder pads with axillary padding
•  Velcro® front fastening
•  Adapts to the pathology of the patient
REF.1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Posterior insert of reticular fabric for maximum permeability
•  Main fabric made of cotton with a small amount of elastane
REF.1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Fabric made of cotton with a small amount of elastane
REF.1321 - 1353:
•  Lateral Velcro® closure with accompanying pocket
•  Special shaping to favour comfort and adherence
•  Ladder-proof hems
•  4 linear back pockets allow the insertion of optional rigid reinforced stays as a replacement of the ones provided
•  Traction system of wide elastic stretch straps for targeted pressure and perfect stabilisation
•  Traction straps with loops, for support and easy wearing
•  Velcro® front fastening
•  Fabric made of cotton with a small amount of elastane
•  Adapts to the pathology of the patient

PUTTING ON THE APPLIANCE
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Open up the orthosis and provisionally affix the Velcro® straps to the strips on the side (fig. A). Position the support in 

such a way that the inside label faces upwards.
2   Apply the support and use the middle Velcro® closure to fix in place securely (fig. B). Ensure that the closure is 

precisely centred.
3   Slowly tighten up the support by securing the lower Velcro® straps to the front strips (fig. C).
4  Then secure the upper straps to the front Velcro® strips (fig. D).

REF. 1321 - 1353
1  Open up the orthosis and provisionally affix the Velcro® straps to the strips on the side. Put on the support in such a 

way that the central Velcro® strip is positioned precisely between the breast bone and the pubic bone (fig. E).
2  Guide the side hip strap on the right of the orthosis over the designated Velcro® closure. To do this, insert fingers into 

the accompanying pockets (upper loop) and generate the appropriate tension (fig.F).
3  Complete securing the side hip strap (lower loop) (fig. G).
4  Subsequently tighten the orthosis and secure the lower tensioning straps, one over the other (left over right, or vice 

versa) at the height of the pubic bone (fig. H-I).
5  Secure the upper tensioning straps in the same way (left over right, or vice versa) and select the required height:
 a) Overlapping with the lower tensioning straps (fig. L).
 b) On top of the lower tensioning straps.

To ensure optimal stabilisation, mould the rigid stays provided and slide them into the pockets provided in the back.
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LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Orthèse pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec baleines 
de renfort modelables

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif 
médical de Classe I et qu’il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). 
Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l’utilisation correcte et sûre 
du dispositif médical. 

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n’agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures 
ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale 
excessive et d’éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. Il est préférable de porter l’orthèse sur un 
vêtement, en évitant le contact direct avec la peau. En cas de doute sur les modes d’application, contacter un médecin, 
un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l’étiquette située à 
l’intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues ou de champs électromagnétiques 
puissants. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS
Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l’utiliser sur prescription 
d’un médecin ou d’un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences 
individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument 
être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien 
orthopédiste. En cas d’utilisation ou d’adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. L’utilisation de 
l’orthèse est prévue pour un seul patient à la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément 
aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau 
pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d’apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute 
autre réaction anormale, s’adresser immédiatement à son médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler 
le fait au fabricant et à l’autorité compétente de son pays. L’efficacité orthopédique du produit n’est garantie que lorsqu’il est 
utilisé avec tous ses composants.

ENTRETIEN
 Ne pas blanchir Pas de nettoyage chimique
 Ne pas repasser  Ne pas sécher en séchoir
 Instructions de lavage: lavage à la main jusqu’à 30° C avec du savon neutre. 
 Laisser sécher loin de toute source de chaleur. 
Le produit et ses composants doivent être éliminés en conformité avec les impératifs écologiques.

INDICATIONS
•  Lombalgies
•  Lombosciatalgies et lombocruralgies
•  Spondylarthrose et discopathies lombaires
•  Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
•  Cours postopératoire
•  Résultats de tassements des vertèbres lombaires
•  Traitement de la fracture des processus transversaux
Seulement REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Scoliose dégénérative lombaire
•  Spondylose avec ou sans lystèse vertébrale

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue à ce jour 

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  Système de traction à tirants élastiques e poulies, pour une pression spécifique et une stabilisation parfaite
•  4 glissières arrière pour l‘insertion de baleines rigides renforcées (en option), en remplacement des baleines fournies
•  Bretelles avec rembourrage axillaire
•  Fermeture antérieure en Velcro®

•  Individuellement adaptable à la pathologie du patient
REF.1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Insert en tissu au revers pour une perméabilité optimale
•  Tissu principal en coton contenant une faible quantité d’élasthanne
REF.1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Tissu en coton contenant une faible quantité d’élasthanne
REF.1321 - 1353:
•  Fermeture latérale à Velcro® avec poche d’accompagnement
•  Profilage spécial pour favoriser le confort et l’adhérence
•  Bordage indémaillable
•  4 glissières arrière pour l‘insertion de baleines rigides renforcées (en option), en remplacement des baleines fournies
•  Système de traction à larges bandes élastiques pour permettre une pression ciblée et une parfaite stabilisation
•  Tirants avec poulies, pour le soutien et l’adhérence
•  Fermeture antérieure en Velcro®

•  Tissu en coton contenant une faible quantité d’élasthanne
• Individuellement adaptable à la pathologie du patient

ENFILAGE
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Ouvrir l‘orthèse et coller les bandes entre elles sur le coté provisoirement (fig. A). Positionner le support, de manière à 

ce que l’étiquette soit positionné vers le haut.
2  Enfiler le support et le fermer avec les bandes du milieu (fig. B). Vérifier que la fermeture se trouve bien au milieu.
3  Fermer progressivement l’orthese, attacher les bandes du bas sur les scratch du devant (fig. C).
4  Attacher les bandes du dessus sur les scratch du devant (fig. D).

REF. 1321 - 1353
1  Ouvrir l‘orthèse et fermer provisoirement les bandes sur le coté. Positionner le support de manière à ce que les bandes 

adhésives soir positionnés entre le sternum et le pubis (fig. E).
2  Attacher la bande coxale sur la fermeture du coté droit, insérer les doigts dans la sacoche (languette supérieure) et 

installer une position conforme (fig. F).
3  Fermer les bandes coxales (languette inférieure) (fig. G).
4  Fermer l‘orthèse et attacher les bandes élastiques les unes sur les autres (gauche sur doit ou inversement) et choisir la 

bonne hauteur (fig. H–I).
5  Attacher les bandes élastiques supérieures de la même manière (gauche sur droit ou inversement) et choisir la bonne 

hauteur.
 a) chevaucher avec la bande élastique inférieure (fig. L).
 b) au dessus des bandes inférieures.

Pour une stabilisation optimale, modeler les baleines rigides fournies avec le produit et les insérer dans les poches
prévues à cet effet, présentes dans la partie dorsale.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

Полужесткий корсет с эластичными ремнями
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это 
медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). 
Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими  принципами, упомянутыми выше. Они 
предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ
Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухоли. 
Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на  нервные и 
сосудистые окончания. Рекомендуется одевать изделие на х/б майку во избежание прямого контакта с кожей. В 
случае возникновения сомнений в применении изделия  обратитесь к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду. 
Ознакомьтесь внимательно с составом изделия, который указан на внутренней этикетке. 
Не рекомендуется одевать изделие вблизи открытого огня или сильных электромагнитных источников. Не 
применять при прямом контакте с открытыми ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-
ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия 
необходимо для обеспечения его эффективности.  Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/
физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего 
использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае 
производитель снимает с себя всякую ответственность основываясь на требованиях к медицинским изделиям. 
У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение 
или раздражение. В случае возникновения болевых ощущений, отеков, припухлостей  немедленно обратитесь 
к  своему лечащему врачу, и при  наличии серьезных последствий проинформировать производителя и 
компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена 
только в случае использования всех его компонентов. 

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
  Не отбеливать  не подвергать химической чистке
  не гладить  не сушить в сушилке
  Инструкции по мойке: Ручная мойка водой температурой до 30°C и PH-нейтральным мылом. 
  Сушить следует вдали от источников тепла.
Выбрасывать в местах, специально предназначенных для сбора мусора как само изделие, так и любую из
составляющих его частей.

ПОКАЗАНИЯ
•  Боли в пояснице
•  Люмбоишиас и люмбокруралгия
•  Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
•  Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравертебральных и поясничных мышц
•  Послеоперационный период
•  Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
•  Лечение перелома поперечных отростков позвоночника
Только арт. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника
•  Спондилолиз с или без листеза позвоночника

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На данный момент не известно 

ХАРАКТЕРИСТИКN И МАТЕРИАЛЫ
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  Система натяжения с эластичными затяжками и лебедочным механизмом для необходимого сжатия и 

отличной фиксации;
•  4 задних направляющих для вставки усиленных жестких шин (дополнительный комплект) взамен 

самомоделирующихся шин, предоставляемых в стандартном комплекте;
•  Корсет застегивается спереди с помощью системы на липучках Velcro®

•  Передняя застежка на липучках Velcro®.
REF.1622 - 1623 - 1654 - 1655:
•  Задняя вставка из сетчатой ткани для обеспечения максимальной воздухопроницаемости.
•  Основная ткань из хлопка с минимальным процентным содержанием эластана.
REF.1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Хлопковая ткань с минимальным процентным содержанием эластана.
REF.1321 - 1353:
•  Боковая застежка на липучках Velcro® с поддерживающим карманом;
•  Специальная профильная обработка, способствующая комфорту и прилеганию;
•  Нераспускаемая обшивка;
•  4 задних направляющих для вставки усиленных жестких шин (дополнительный комплект) взамен 

самомоделирующихся шин, предоставляемых в стандартном комплекте;
•  Система натяжения с широкими эластичными поясами для необходимого сжатия и хорошей фиксации;
•  Затяжки с лебедочным механизмом для поддержки и адаптивности изделия;
•  Передняя застежка на липучках Velcro®;
•  Хлопковая ткань с минимальным процентным содержанием эластана.

ПРОЦЕДУРА НАДЕВАНИЯ
REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Расстегните корсет и временно зафиксируйте ремешки с липучками Velcro® на боковых поясах (рис. A). 

Расположите корсет таким образом, чтобы внутренний ярлык был повернут вверх.
2  Наденьте корсет, хорошо зафиксировав его с помощью центральной застежки на липучках Velcro® (рис. B). 

Убедитесь, что застежка расположена точно по центру.
3  Начните стягивать корсет, застегивая нижние ремешки на переднем поясе с липучками (рис. C).
4  Затем застегните верхние ремешки на переднем поясе с липучками (рис. D).

REF.1321 - 1353
1  Расстегните корсет и временно зафиксируйте эластичные затяжки на боковых поясах. Расположите корсет 

таким образом, чтобы центральная лента с липучками Velcro® находилась по центру, между грудиной и лобком 
(рис. E).

2  Зафиксируйте боковой правый пояс корсета на соответствующей застегивающей липучке Velcro®, вставив 
пальцы в поддерживающий карман (верхний язычок) и оказывая необходимое тяговое усилие (рис. F).

3  Завершите крепление бокового пояса (нижний язычок) (рис. G).
4  Стяните корсет, застегнув нижние эластичные затяжки одна на другой (правую на левой или наоборот) на 

уровне лобка (рис. H-I).
5  Застегните верхние затяжки описанным выше образом (правую на левой или наоборот), выбрав нужную 

высоту:
 a) расположив их на нижних затяжках (рис. L).
 b) расположив их над нижними затяжками.

Для оптимальной стабилизации сформируйте прилагаемые жесткие шины и вставьте их в специальные 
карманы. в спинной части.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

Orteza tułowia plastycznymi wzmocnionymi fiszbinami
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób medyczny 
należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostały 
sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionego rozporządzenia. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i 
bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIAŁÓW
Velcro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Velcro Industries BV

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
Zaleca się, aby nacisk wywierany przez produkt nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub 
obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego 
ciśnienia lub ucisku leżących w tym obszarze nerwów i/lub naczyń krwionośnych. Zaleca się noszenie bielizny, unikając 
bezpośredniego kontaktu ze skórą. W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z 
lekarzem, fizjoterapeutą lub technikiem ortopedą. Należy uważnie przeczytać skład produktu na wewnętrznej etykiecie. 
Nie zaleca się noszenia produktu w pobliżu otwartych płomieni lub silnych pól elektromagnetycznych. Nie stosować w 
bezpośrednim kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEŻENIA
Zaleca się, aby produkt, przeznaczony do wymienionych poniżej wskazań, został przepisany przez lekarza lub 
fizjoterapeutę i dopasowany przez technika ortopedę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnić skuteczność 
produktu, tolerancję i prawidłowe działanie, aplikacja musi być przeprowadzona z najwyższą starannością. Nigdy nie 
należy zmieniać ustawień dokonanych przez lekarza / fizjoterapeutę / technika ortopedę. Odpowiedzialność producenta 
nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użytku 
tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, opierając się na 
przepisach rozporządzenia o wyrobach medycznych. U osób nadwrażliwych, bezpośredni kontakt produktu ze skórą może 
powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się bólu, obrzęku, opuchlizny lub jakiejkolwiek 
innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, a w przypadku problemu szczególnej wagi, 
należy zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w swoim kraju. Skuteczność ortopedyczna produktu jest 
gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU KONSERWACJI PRODUKTU
  Nie stosować wybielacza  Czyszczenie chemiczne nie jest dozwolone
  Nie prasować  Nie suszyć w suszarce bębnowej
  Instrukcja prania:
  Prać ręcznie w letniej wodzie o maksymalnej temperaturze do 30 °C, stosując neutralny detergent. 
  Pozostawić do wyschnięcia z dala od źródeł ciepła.
Nie wyrzucać produktu ani jego elementów do środowiska naturalnego.

WSKAZANIA
•  Ból kręgosłupa
•  Rwa kulszowa i nerwu udowego
•  Spondyloartroza i dyskopatie lędźwiowe
•  Przykurcze mięśni przykręgosłupowych
•  Lekkie urazy kręgosłupa lędźwiowego i
•  Rehabilitacja  pooperacyjna
•  Następstwa stabilnych złamań kompresyjnych kręgów lędźwiowych
•  Leczenie złamań wyrostków poprzecznych
Tylko REF. 1322 - 1322SH - 1354 - 1622 - 1654 - 1321 - 1353:
•  Skolioza zwyrodnieniowa odcinka lędźwiowego
•  Spondyloliza z listwą kręgosłupa lub bez

PRZECIWWSKAZANIA
Brak informacji odnośnie przeciwskazań

WŁAŚCIWOŚCI ORAZ MATERIAŁY, Z KTÓRYCH WYKONANO PRODUKT
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655:
•  System trakcji z elastycznymi prętami i wciągarkami, zapewniający ukierunkowany nacisk i doskonałą stabilizację
•  4 tylne prowadnice do zastosowania sztywnych wzmocnionych stalek
•  Paski naramienne z wyściełanymi pachami
•  Zapięcie z przodu Velcro®

•  Indywidualne dostosowanie do patologii pacjenta
REF. 1622–1623–1654–1655:
•  Tylna wstawka z tkaniny siatkowej dla maksymalnej przepuszczalności
•  Tkanina główna z bawełny z minimalną zawartością elastanu
REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355: 
•  Tkanina bawełniana z minimalną zawartością elastanu
REF. 1321 - 1353:
•  Boczne zapięcie Velcro® z towarzyszącą kieszenią
•  Specjalny kształt zapewniający wygodę i przyczepność
•  Krawędzie odporne na ścieranie
•  4 tylne prowadnice do wkładania wzmocnionych, sztywnych listew (opcjonalnie) w celu zastąpienia tych 

dostarczonych przez producenta
•  System trakcji z szerokimi, elastycznymi taśmami, zapewniającymi ukierunkowany nacisk i doskonałą stabilizację
•  Pręty ściągające z wciągarkami, zapewniające wsparcie i dopasowanie
•  Zapięcie Velcro® umieszczone z przodu
•  T kanina bawełniana z minimalną zawartością elastanu
• Indywidualne dostosowanie do patologii pacjenta

STOSOWANIE
REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
1  Otwórzyć orteza i na chwilę przymocować pasy z Velcro® na taśmach bocznych (rys. A). Umieścić orteza w taki 

sposób, aby wewnetrzna etykietka była skierowana do góry.
2  Założyć orteza, umieszczając go w stabilnej pozycji za pomocą za pomocą centralnego zapięcia Velcro® (rys. 

B). Upewnić się, czy zamknięcie znajduje się w pozycji środkowej.
3  Rozpocząć zaciskanie gorsetu, przyczepiając dolne paski na przedniej taśmie z rzepem (rys. C).
4  Następnie należy przyczepić górne paski na przedniej taśmy z rzepem (rys. D).

REF. 1321 - 1353
1  Otwórz tułów i tymczasowo przymocuj elastyczne paski do bocznych pasków Ułóż tułów tak, aby centralny pasek 

Velcro® znajdował się dokładnie pośrodku między mostkiem a łonem (rys. E).
2  Nałóż  prawą boczną taśmę orteza na specjalne zamknięcie Velcro ®, wkładając palce do towarzyszącej kieszeni 

(górna klapa) i wywierając odpowiednią siłę trakcyjną (rys. F).
3  Zakończ mocowanie taśmy bocznej (klapa dolna) (rys. G).
4  Napnij tułów, zaczepiając o siebie dolne elastyczne paski (prawe po lewej lub odwrotnie) na poziomie łona (rys. H-I).
5  Przyczepić szelki w ten sam sposób (prawy na lewo i odwrotnie), dostosowując je do żądanej wysokości:
   a) nałożony na dolne szelki (rys. L).
   b) powyżej dolnych szelek

Dla optymalnej stabilizacji należy uformować odpowiedniio dołączone do produktu sztywne szyny i włóżyć je do 
specjalnych kieszeni na plecach.
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